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INSTRUCOES DE USO DE PRODUTO MEDICO

BROCAS CIRURGICAS COM STOP O-LINKE

INSTRUCOES DE USO

NOME TECNICO: BROCAS CIRURGICAS

NOME COMERCIAL: BROCAS CIRURGICAS COM STOP O-LINKE

MODELOS: VIDE TABELA 1 ABAIXO.

FABRICANTE:

O-Linke Medical SA.

Endereco: Avenida 68, n° 227 - Jardim Olinda -
Rio Claro - Sdo Paulo - Brasil.

CEP: 13.504-221.

CNPJ: 40.021.197/0001-60.

Fone / Fax: 19-3534-6434.

E-mail: contato@O-Linke.com.br

Site: http://www.O-Linke.com.br

RESPONSAVEL TECNICO:
Eng. Vitor Augusto Otaviano Oliveira
CREA/SP: 5070934263

ATENCAO:
Ler atentamente todas as instrugdes de uso antes da utilizagdo.
Cumprir todas as indicagdes, adverténcias e precaugdes mencionadas nas Instrugdes de Uso.

A ndo observagdo destes pontos podera levar a ocorréncia de complicagGes.

Produto de Uso Médico.
Produto Fornecido Estéril. Esterilizado por Oxido de Etileno — ETO.
Produto de Uso Unico. Proibido Reprocessar e Reutilizar.

Validade: 05 anos a partir da data de esterilizagao.

REGISTRO ANVISA N°: 82249109012

Cédigo, N° de Lote e Data de Fabricacdo: Veja na rotulagem do produto.
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o INSTRUCOES DE USO DE PRODUTO MEDICO
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DESCRIGCAO DETALHADA DO PRODUTO:

As Brocas Cirurgicas com Stop O-Linke sdo classificadas tecnicamente como instrumentos cirurgicos, e devem ser
acopladas a uma peca de mdo e conectada em um motor cirurgico, fornecendo ao cirurgido as respectivas
modalidades de uso: PERFURACAO, CORTE OSSEO, DESBASTE OSSEO, ACABAMENTO DE ORIFICIOS ou POLIR tecidos
Gsseos e/ou outras estruturas de materiais (por exemplo: compdsitos, cimentos cirlrgicos).

Os materiais utilizados para fabricagdo das Brocas Cirurgica foram selecionados em conformidade com as normas
regulamentares vigentes. Sdo utilizados na fabricagdo dos instrumentais os agos inoxidaveis de acordo com a norma
ASTM F899 - “Standard Specification for Wrought Stainless Steel for Surgical Instruments’’: 4208, 440C, M340. O
processo de fabricagdo preserva as propriedades do metal, a estabilidade, e a resisténcia ao trabalho e a corrosao

- Dimensional; As Brocas Cirurgicas com Stop O-linke possuem apenas 4 tipos de variagdes dimensionais que podem
ser no didmetro, comprimento Stop, comprimento e modelos de conexdo/engate:

DIAMETRO: @1,0mm até @2,1mm

COMPRIMENTO STOP: 4mm até 20mm

COMPRIMENTO: 50,00mm até 150,00mm

MODELOS DE CONEXAO/ENGATE: OL-01, OL-02, OL-03, OL-04, OL-05, OL-06, OL-06, OL-07, OL-08, OL-09, OL-10, OL-

11, OL-12, OL-13, OL-14, OL-15, OL-16, OL-17, OL-18, OL-19, OL-20, OL-21, OL-22, OL-23, OL-24 e OL-25

TABELA 1
Dimensdes
Tipo de Engate Didmetro Stop Comprimento
Codigo Modelo Comercial
(Sigla) Ponteira (mm) Total Tipo de Ponteira
(mm) (mm)
132.01.100405 BROCA PERFURAGCAO COM STOP (1,0xstop04x50mm OL-01 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OoL-01 até Até até Stop
132.01.212015 BROCA PERFURAGAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-01 $2,1mm 20,0mm 150mm
132.02.100405 BROCA PERFURAGCAO COM STOP @1,0xstop04x50mm OL-02 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OoL-02 até Até até Stop
132.02.212015 BROCA PERFURAGAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-02 ?2,1mm 20,0mm 150mm
132.03.100405 BROCA PERFURAC,T\O COM STOP (31,0xstop04x50mm OL-03 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OL-03 até Até até Stop
132.03.212015 BROCA PERFURAGCAO COM STOP (2,1xstop20x150mm OL-03 ©2,1mm 20,0mm 150mm
132.04 .100405 BROCA PERFURAC,T\O COM STOP (1,0xstop04x50mm OL-04 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OoL-04 até Até até Stop
132.04.212015 BROCA PERFURAGCAO COM STOP (2,1xstop20x150mm OL-04 ©2,1mm 20,0mm 150mm
132.05 .100405 BROCA PERFURAGCAO COM STOP (31,0xstop04x50mm OL-05 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OL-05 até Até até Stop
132.05.212015 BROCA PERFURAGAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-05 @2,1mm 20,0mm 150mm
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Dimensdes
Tipo de Engate Diametro Stop Comprimento
Codigo Modelo Comercial
(Sigla) Ponteira (mm) Total Tipo de Ponteira
(mm) (mm)
132.06 .100405 BROCA PERFURACAO COM STOP (31,0xstop04x50mm OL-06 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OL-06 até Até até Stop
132.06.212015 BROCA PERFURAGCAO COM STOP (2,1xstop20x150mm OL-06 @2,1mm 20,0mm 150mm
132.07 .100405 BROCA PERFURACAO COM STOP (31,0xstop04x50mm OL-07 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OoL-07 até Até até Stop
132.07.212015 BROCA PERFURAGCAO COM STOP #2,1xstop20x150mm OL-07 $2,1mm 20,0mm 150mm
132.08 .100405 BROCA PERFURAGAO COM STOP @1,0xstop04x50mm OL-08 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OL-08 até Até até Stop
132.08 .212015 BROCA PERFURAGAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-08 @2,1mm 20,0mm 150mm
132.09 .100405 BROCA PERFURAGAO COM STOP @1,0xstop04x50mm OL-09 ?1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OL-09 até Até até Stop
132.09.212015 BROCA PERFURAGAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-09 @2,1mm 20,0mm 150mm
132.10.100405 BROCA PERFURAC,&O COM STOP (31,0xstop04x50mm OL-10 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OoL-10 até Até até Stop
132.10.212015 BROCA PERFURAGAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-10 $2,1mm 20,0mm 150mm
132.11.100405 BROCA PERFURAGAO COM STOP (31,0xstop04x50mm OL-11 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OoL-11 até Até até Stop
132.11.212015 BROCA PERFURAGAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-11 $2,1mm 20,0mm 150mm
132.12 .100405 BROCA PERFURAGAO COM STOP @1,0xstop04x50mm OL-12 $1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OoL-12 até Até até Stop
132.12 .212015 BROCA PERFURAGAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-12 @2,1mm 20,0mm 150mm
132.13.100405 BROCA PERFURAGAO COM STOP @1,0xstop04x50mm OL-13 $1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OoL-13 até Até até Stop
132.13.212015 BROCA PERFURAGAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-13 @2,1mm 20,0mm 150mm
132.14 .100405 BROCA PERFURAGCAO COM STOP (31,0xstop04x50mm OL-14 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OoL-14 até Até até Stop
132.14.212015 BROCA PERFURAGAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-14 $2,1mm 20,0mm 150mm
132.15.100405 BROCA PERFURAGCAO COM STOP (31,0xstop04x50mm OL-15 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OoL-15 até Até até Stop
132.15.212015 BROCA PERFURAGAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-15 $2,1mm 20,0mm 150mm
132.16 .100405 BROCA PERFURACAO COM STOP (31,0xstop04x50mm OL-16 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OL-16 até Até até Stop
132.16.212015 BROCA PERFURAGCAO COM STOP (2,1xstop20x150mm OL-16 ©2,1mm 20,0mm 150mm
132.17 .100405 BROCA PERFURAC,T\O COM STOP (1,0xstop04x50mm OL-17 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OoL-17 até Até até Stop
132.17.212015 BROCA PERFURAGCAO COM STOP (2,1xstop20x150mm OL-17 ?2,1mm 20,0mm 150mm
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BROCAS CIRURGICAS COM STOP O-LINKE

Dimensdes
Tipo de Engate Diametro Stop Comprimento
Codigo Modelo Comercial
(Sigla) Ponteira (mm) Total Tipo de Ponteira
(mm) (mm)
132.18 .100405 BROCA PERFURACT\O COM STOP (31,0xstop04x50mm OL-18 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OL-18 até Até até Stop
132.18.212015 BROCA PERFURAGCAO COM STOP 2,1xstop20x150mm OL-18 @2,1mm 20,0mm 150mm
132.19 .100405 BROCA PERFURAGCAO COM STOP (1,0xstop04x50mm OL-19 @1,0mm CHUI 50mm Perfuragdo com
até Até OoL-19 até Até até Stop
132.19.212015 BROCA PERFURAGCAO COM STOP #2,1xstop20x150mm OL-19 $2,1mm 20,0mm 150mm
132.20.100405 BROCA PERFURAC,&O COM STOP (31,0xstop04x50mm OL-20 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OL-20 até Até até Stop
132.20.212015 BROCA PERFURAGCAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-20 $2,1mm 20,0mm 150mm
132.21.100405 BROCA PERFURAGAO COM STOP @1,0xstop04x50mm OL-21 ?1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OL-21 até Até até Stop
132.21.212015 BROCA PERFURAGAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-21 @2,1mm 20,0mm 150mm
132.22 .100405 BROCA PERFURAGAO COM STOP @1,0xstop04x50mm OL-22 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OL-22 até Até até Stop
132.22 .212015 BROCA PERFURAGAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-22 @2,1mm 20,0mm 150mm
132.23.100405 BROCA PERFURAGAO COM STOP (1,0xstop04x50mm OL-23 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OoL-23 até Até até Stop
132.23.212015 BROCA PERFURAGAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-23 $2,1mm 20,0mm 150mm
132.24 .100405 BROCA PERFURAGCAO COM STOP (31,0xstop04x50mm OL-24 @1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OoL-24 até Até até Stop
132.24.212015 BROCA PERFURAGAO COM STOP @2,1xstop20x150mm OL-24 $2,1mm 20,0mm 150mm
132.25 .100405 BROCA PERFURAGAO COM STOP @1,0xstop04x50mm OL-25 $1,0mm 4,0mm 50mm Perfuragdo com
até Até OL-25 até Até até Stop
132.25.212015 BROCA PERFURAGCAO COM STOP 2,1xstop20x150mm OL-25 ©2,1mm 20,0mm 150mm
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IMAGEM E CODIFICACAO

COMPRIMENTO TOTAL

COMPRIMENTO STOP

A

(=) s
N\

pa|

=N e sgs—

TIPO DE ENGATE
MODELO DE BROCA (OL-01 ATE OL-25)
(PERFURACAO COM STOP)

DIAMETRO PONTEIRA

Defini¢do de Codificagao:

132.XX.YYZZWW
Modelo:
Modelo Broca Cédigo
Perfuragdao com Stop 132
Engate:
Tipo de Engate Cédigo (XX)

OL-01 01
OL-02 02
OL-03 03
OL-04 04
OL-05 05
OL-06 06
OoL-07 07
OL-08 08
OL-09 09
OL-10 10
OL-11 11
OL-12 12
OL-13 13
OL-14 14
OL-15 15
OL-16 16
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oL-17 17
OL-18 18
oL-19 19
0L-20 20
oL-21 21
oL-22 22
oL-23 23
oL-24 24
oL-25 25

Diametro Ponteira:

Diametro Ponteira Cddigo (YY)
1,00 10
1,10 11
1,20 12
$1,50 15
?1,80 18
$2,10 21

Comprimento STOP:

Comprimento STOP Cédigo (22)
4,0mm 04
5,0mm 05
6,0mm 06
10,0mm 10
15,0mm 15
20,0mm 20

Comprimento Total:

Comprimento Total Cddigo (WW)
50mm 05
60mm 06
70mm 07
80mm 08
90mm 09

100mm 10
110mm 11
120mm 12
140mm 14
150mm 15
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FORMA DE APRESENTACAO DO PRODUTO:
As Brocas Cirurgicas com Stop O-Linke é fornecida embalado unitariamente, na condigdo estéril, e apresentada da
seguinte forma:
v" Dupla embalagem na forma de blister de polietileno tereftalato (PET), e termo-selado com papel grau
cirargico;
v" Embalagem externa na forma de caixa de papel cartonado rigido contendo a embalagem primaria e
secundaria;
v" A embalagem externa possui um rétulo de identificacdo e rastreabilidade, com todas as informacdes sobre
o produto e esterilizagdo;

v' As Instrucdes de Uso est3o disponiveis para download no site: http://www.O-Linke.com.br, conforme

descrito na IN n2 4/2012 estabelecida pela ANVISA;
v' Caso queira obter as Instru¢des de Uso no formato impresso e sem custo adicional (inclusive de envio),

solicite através do telefone 19-996408446, ou através do endereco eletronico contato@O-Linke.com.br, ou

pelo site http://www.O-Linke.com.br.

INDICAGAO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:
As Brocas Cirurgicas com Stop O-Linke sdo classificadas tecnicamente como instrumentos cirdrgicos, e podem ser
empregadas para PERFURACAO, CORTE OSSEO, DESBASTE OSSEO, ACABAMENTO DE ORIFiCIOS ou POLIR tecidos

Gsseos e/ou outras estruturas de materiais (por exemplo: compdsitos, cimentos cirdrgicos

MATERIAL DE COMPOSICAO:

Os materiais utilizados para fabricagdo das Brocas Cirurgicas foram selecionados em conformidade com as normas
regulamentares vigentes. Sao utilizados na fabricagdo dos instrumentais os acos inoxiddveis de acordo com a norma
ASTM F899 - “Standard Specification for Wrought Stainless Steel for Surgical Instruments’’: 420B, 440C, M340. O

processo de fabricagdo preserva as propriedades do metal, a estabilidade, e a resisténcia ao trabalho e a corrosdo

FUNDAMENTOS DE SEU FUNCIONAMENTO:

As Brocas Cirurgicas com Stop O-Linke devem ser acopladas a uma pega de mdo e conectada em um motor cirurgico,
fornecendo ao cirurgido as respectivas modalidades de uso: PERFURACAO, CORTE OSSEO, DESBASTE OSSEO,
ACABAMENTO DE ORIFICIOS ou POLIR tecidos ésseos e/ou outras estruturas de materiais (por exemplo: compésitos,

cimentos cirurgicos).

INFORMAGOES DE USO:
v'  Leia atentamente todas as informacdes constantes nas instrucdes de uso e rotulagem antes da utilizacdo
das Brocas Cirurgicas com Stop O-Linke;

v" Produto fornecido na condicdo estéril. Para manter a esterilidade deverd ser aberto somente no momento
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da utilizagdo, e manuseado por profissionais capacitados e em ambientes estéreis;

v" As BROCAS da O-Linke devem ser conectadas motor cirurgico, fornecendo ao cirurgido as respectivas
modalidades de uso.

v" Durante seu uso, o desgaste habitual, o exercicio de forcas excessivas e o uso fora do especificado, podem
prejudicar a evolugdo do procedimento e danos aos instrumentos e/ou paciente.

v" As instrumentais cortantes s3o componentes metdlicos que estdo sujeitas a importantes solicitacbes
mecanicas durante o uso continuado por prazo variavel e indefinido, sendo necessario a inspegdo e revisdao
das condicGes de uso durante o procedimento cirurgico.

v'  Esteja alerta a caso ocorra variacdes no desempenho pretendido, como: perda de precisio, instabilidade ou
falta de corte.

v' Caso ocorra estas negativas variacdes no desempenho, o material deve imediatamente ser substituido por
outra unidade.

v' Assegure-se de que seu instrumental cirdrgico esteja devidamente encaixado e travado na peca de m3o

antes de acionar o motor cirurgico

ACESSORIOS:

As Brocas Cirargicas com Stop O-Linke ndo possuem Acessorios.

COMPONENTES ANCILARES:

As Brocas Cirurgicas com Stop O-Linke ndo possuem Componentes Ancilares.

CUIDADOS E PRECAUCOES:

As Brocas Cirurgicas com Stop O-Linke somente devem ser utilizadas por profissionais capacitados e apds uma andlise
detalhada do procedimento cirurgico a ser adotado e da leitura completa destas INSTRUCOES DE USO do produto. =
Sempre verificar se a esterilizagdo se encontra dentro do prazo de validade, no rétulo do produto. Caso a mesma ndo
esteja dentro do periodo de validade, ndo utilizar. = A esterilizagdo sera garantida somente se a embalagem nao
estiver danificada, em caso de danos ndo utilizar o produto. = O funcionamento adequado dos instrumentais esta
diretamente relacionada a maneira como sdo utilizados, para isso sdo necessarios alguns cuidados conforme

descritos abaixo:

v Os instrumentos cirdrgicos devem ser conectados motor cirdrgico, fornecendo ao cirurgido as respectivas
modalidades de uso — por isso realize o planejamento prévio antes do procedimento cirurgico.

v Os instrumentos cirdrgicos devem ser utilizados especificamente para os fins propostos;

v Os instrumentos cirdrgicos estdo sujeitos a desgaste ao longo de sua utilizacdo normal, portanto o uso
inapropriado, abuso ou forca excessiva dos instrumentos pode causar a quebra deles em procedimentos;

v Oinstrumental deve ser manipulado cuidadosamente, em pequenas porgdes, evitando-se batidas ou quedas;
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v O uso de irrigacdo durante a operac¢io reduzira a possibilidade a necrose térmica;

v O fabricante se isenta de responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto ou inadequado do material;
v Deve-se evitar inclinar ou efetuar movimento de - durante a cirurgia;

v Manipule com cuidado;

v A ma selegio, colocacdo, posicionamento e acoplamento dos instrumentos cirdrgicos em motores cirurgicos
podem acarretar resultados indesejados. O cirurgido responsdvel deve se familiarizar com o produto, sua
técnica de manuseio em cirurgia antes de sua utilizagdo.

v Este é um produto n3o biocompativel, ndo absorvente, que tem como finalidade auxiliar procedimentos e/ou
a implantacgdo cirargica de implantes;

v Para manuseio e descarte dos instrumentos apds uso em cirurgia, seguir os procedimentos legais locais do

pais para manuseio de produtos potencialmente contaminantes.

ADVERTENCIAS:

As Brocas Cirdrgicas com Stop O-Linke somente devem ser utilizadas por profissionais capacitados e apds uma andlise
detalhada do procedimento cirurgico a ser adotado e da leitura completa destas INSTRUCOES DE USO do produto. =
Sempre verificar se a esteriliza¢do se encontra dentro do prazo de validade, no rétulo do produto. Caso a mesma ndo
esteja dentro do periodo de validade, ndo utilizar. = A esterilizagdo sera garantida somente se a embalagem ndo
estiver danificada, em caso de danos ndo utilizar o produto. = O funcionamento adequado dos instrumentais esta
diretamente relacionada a maneira como sao utilizados, para isso sdo necessarios alguns cuidados conforme

descritos abaixo:

v Os instrumentos cirdrgicos devem ser conectados motor cirdrgico, fornecendo ao cirurgido as respectivas
modalidades de uso — por isso realize o planejamento prévio antes do procedimento cirurgico.

v Os instrumentos cirtrgicos devem ser utilizados especificamente para os fins propostos;

v Os instrumentos cirdrgicos estdo sujeitos a desgaste ao longo de sua utilizagdo normal, portanto o uso
inapropriado, abuso ou for¢a excessiva dos instrumentos pode causar a quebra deles em procedimentos;

v Oinstrumental deve ser manipulado cuidadosamente, em pequenas porcdes, evitando-se batidas ou quedas;
v O uso de irrigacdo durante a operacdo reduzird a possibilidade a necrose térmica;

v O fabricante se isenta de responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto ou inadequado do material;

v Deve-se evitar inclinar ou efetuar movimento de - durante a cirurgia;
v Manipule com cuidado;

v A ma selegio, colocagdo, posicionamento e acoplamento dos instrumentos cirdrgicos em motores cirurgicos
podem acarretar resultados indesejados. O cirurgido responsavel deve se familiarizar com o produto, sua

técnica de manuseio em cirurgia antes de sua utilizacdo.

v Este é um produto n3o biocompativel, ndo absorvente, que tem como finalidade auxiliar procedimentos e/ou
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a implantacgdo cirurgica de implantes;
v Para manuseio e descarte dos instrumentos apds uso em cirurgia, seguir os procedimentos legais locais do

pais para manuseio de produtos potencialmente contaminantes.

RESTRICOES DE USO:

Os produtos objeto deste pleito possuem componentes cortantes, de uso clinico invasivo e apenas durante parte de
um procedimento cirurgico, mas de alto risco, e caso seja submetido a repetidos processos de limpeza e desinfec¢do
(Processo de destrui¢do de microrganismos na forma vegetativa presentes em artigos, por meios fisicos ou quimicos,
com excecdo de esporos bacterianos ) por centrais de materiais sofrera as desvantagens conhecidas oriundas dos
agentes de limpeza, manuseio excessivo e errado, além da propria aplicacdo de uso que gera desgaste ao produto,
principalmente na sua area de corte.

O produto sofre descartes e necessita ser preciso para cirurgias invasivas, com o reprocessamento proibido
garantimos de forma a minimizagdo de riscos ao paciente que venha a receber um de nossos produtos.

v" A embalagem deve estar intacta no momento do recebimento, n3o utilize as Brocas Cirdrgicas com Stop O-
Linke caso a embalagem esteja danificada ou violada. Se a embalagem estiver danificada, o produto devera
ser descartado;

v" Apds a conclusdo da cirurgia a Brocas Cirdrgicas com Stop O-Linke devera ser descartado de acordo com as
normas de Controle e Infec¢do Hospitalar, obedecendo as diretrizes ambientais estabelecidas pela Resolugdo
RDC n°® 222/2018, da ANVISA;

v Produto fornecido na condicdo estéril, ndo utilize o produto caso esteja com a esterilizacdo vencida ou com a

embalagem violada.

CONTRAINDICACOES:

As Brocas Cirurgicas ndo devem ser utilizadas para finalidades diferentes daquelas para as quais foram projetadas,
de modo que quaisquer outras utilizagGes sdo consideradas contraindicadas ou sem substrato cientifico. Recomenda-
se que o uso seja feito por cirurgido especializado e conhecedor das técnicas cirdrgicas de craniotomia e

laminectomia.

POSSIVEIS EFEITOS ADVERSOS:

Resultados positivos podem ndo ser alcancados em todos os procedimentos cirurgicos. Todo procedimento cirdrgico
apresenta riscos e possibilidades de complicagdes, como por exemplo, as infecgbes, hemorragias, reagdes alérgicas
medicamentosas, riscos anestésicos, entre outros. Os possiveis efeitos adversos associados ao uso da Brocas

Cirdrgicas com Stop O-Linke podem incluir, mas ndo estdo limitadas a:

v Infec¢3o precoce ou tardia, tanto superficial como profunda;

v" Neuropatia periférica, lesdo nos nervos adjacentes e comprometimento neurovascular, incluindo paralisia ou

Revisdo: 01 — Data: 09/03/2026 10/ 15



D--LiNKe “ ,
o INSTRUCOES DE USO DE PRODUTO MEDICO
BROCAS CIRURGICAS COM STOP O-LINKE

perda do controle dos membros inferiores;

Problemas neurais, neurolégicos ou em partes moles ocasionados pelo trauma cirurgico ou via de acesso;
Sensibilidade de tecido no local da cirurgia;

Dor ou desconforto em fun¢do do procedimento cirurgico;

Cicatriz no local da via de acesso;

Hemorragia ou hematomas causados pelo procedimento cirurgico;

Desordens vasculares, incluindo trombose e embolia pulmonar;

A N N N N R

O paciente deve ser informado e entender que em todos os procedimentos cirurgicos ha a possibilidade de
ocorréncias de complicagdes. O paciente deve ser esclarecido pelo cirurgido de todas essas complicagoes, e

dos riscos advindos da cirurgia minimamente invasiva da coluna vertebral.

INFORMAGOES AO USUARIO DO PRODUTO:

E importante que o cirurgido informe o paciente sobre os seguintes aspectos:

v" Todas as limitagdes, riscos, complicacdes, e possiveis efeitos adversos advindos do procedimento para uso da
Brocas Cirurgicas com Stop O-Linke ;
v" A necessidade de proteger a regido operada contra esforcos ou aplicacdo de carga mecénica direta, até que
tenha ocorrido a completa recuperagao do paciente;
v" A necessidade de manter um acompanhamento com retorno periédico ao cirurgido, para que se possa
observar no tempo adequado, a completa recuperagdo do paciente;
v" Recomenda-se a remocio de qualquer peca ou parte da Broca que tenha fraturado durante a cirurgia. Se essa
remocao nao for possivel o paciente devera ser notificado;
v E importantissimo e fundamental que o cirurgido explique todos os tdpicos acima a seu paciente, e que o
mesmo tenha completo e claro entendimento sobre todos esses aspectos.
DESCRICOES DOS SiMBOLOS:
Os simbolos descritos na Tabela 6 aparecem nestas instrugdes de uso, na embalagem, e no rétulo da Brocas Cirurgicas
com Stop O-Linke. Alguns dos simbolos representam normas e conformidades, associadas com o produto e seu uso.

TABELA 6

REF Numero do catalogo / referéncia.

LOT Cédigo do lote.

Quantidade do produto embalado.

Data de fabricagao.

Identificagdo do fabricante.

E: H
—
O
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| STERILE | 0E| | Esterilizado por Oxido de Etileno.

N3o reesterilizar.

N3o reutilizar. Uso Unico.

Cuidado, consultar documentos acompanhantes.

Consultar as instrugdes para utilizagdo.

N3o utilizar se a embalagem estiver danificada.

Validade.

Manter afastado de luz solar.

Manter seco.

Fragil - manusear com cuidado.

Limites de temperatura de armazenamento.

Limites de umidade de armazenamento (UR).
10% *

NOTA: Os simbolos graficos relacionados a rotulagem das Brocas Cirurgicas com Stop O-Linke referenciados acima,

atendem aos requisitos estabelecidos na norma /SO 15223-1 Medical devices — Symbols to be used with medical

device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General requirements.

EMBALAGEM:

v" As Brocas Cirurgicas com Stop O-Linke s3o fornecidas embaladas unitariamente, em dupla embalagem na
forma de blister de polietileno tereftalato (PET), e termo-selado com papel grau cirlurgico, na condigao
estéril, esterilizado através de éxido de etileno (ETO);

v" A embalagem externa é na forma de caixa de papel cartonado rigido contendo a embalagem priméria e
secundaria, um rétulo de identificacdo e rastreabilidade com todas as informag&es sobre o produto;

v" As Instrucdes de Uso est3o disponiveis para download no site: http://www.O-Linke.com.br, conforme

descrito na IN n2 4/2012 estabelecida pela ANVISA. No site também consta o nimero do registro e nimero
da revisdo, informagGes de como se obter as Instrugdes de Uso impressas, e dados para o contato;

v' Caso queira obter as Instrucdes de Uso no formato impresso e sem custo adicional (inclusive de envio),
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solicite através do telefone 19-996408446, ou através do endereco eletronico contato@O-Linke.com.br, ou

pelo site http://www.O-Linke.com.br.

ESTERILIZACAO:

v

Produto fornecido na condigcdo estéril. Para manter a esterilidade devera ser aberto somente no momento
da utilizagdo, e manuseado por profissionais capacitados e em ambientes estéreis;

O método utilizado é a Esterilizagdo por Oxido de Etileno — conforme Norma ABNT NBR 1SO 11135.

O prazo de validade é de 05 anos a partir da data de esterilizagdo;

N3o utilize o produto caso a embalagem original esteja violada, ou com prazo de validade da esterilizagao
vencido;

Produto de Uso Unico. Proibido Reprocessar e Reutilizar.

Vide na rotulagem a data de fabrica¢do, o prazo de validade, e o cddigo do lote

IDENTIFICACAO E RASTREABILIDADE:

v

v

v

As Brocas Cirurgicas com Stop O-Linke é identificada através de marcacdo a laser, contendo a logomarca da

Empresa, cdédigo do produto, nimero do lote de fabricagdo, e quando aplicavel, a dimensdo do produto;

Além da identificacdo acima, a embalagem da Broca é acompanhada de rotulagem com as informacgdes
necessarias para a completa identificacdo e rastreabilidade do produto;

As informac&es de rastreabilidade sdo necessérias para notificacdo pelo servigo de satde e/ou pelo préprio
paciente a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA e ao distribuidor, quando da ocorréncia de
eventos adversos graves, para a condugdo das investigacOes cabiveis;

Caso seja observado algum Evento Adverso ou haja necessidade de realizagdo de Queixa Técnica deve-se
proceder a notificagdo no Sistema Nacional de Notificagdes para a Vigilancia Sanitaria — NOTIVISA, que pode
ser encontrado no site da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, no endereco eletrbnico

www.anvisa.gov.br, link NOTIVISA.

CONDIGOES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, CONSERVAGAO E MANIPULAGAO:

v

Revisdo:

A embalagem deve estar intacta no momento do recebimento, nao utilize as Brocas Cirurgicas com Stop O-
Linke caso a embalagem esteja danificada ou violada. Se a embalagem estiver danificada, o produto devera
ser descartado;

O produto é fornecido em dupla embalagem e caixa externa, na condicdo estéril, e deve ser mantido na
embalagem original até o momento da utilizagao;

Os dados para identificagdo e rastreabilidade estdo na rotulagem ou gravado no préprio produto;

O produto deve ser armazenado em ambiente limpo, arejado, seco, livre de poeira, com higiene didria,
longe da incidéncia de raio solar e livre da acdo de intempéries, de forma a impedir qualquer dano ou
alteragdo as caracteristicas do produto e embalagem;

O produto deve ser armazenado em prateleira identificada, de facil acesso e visualizagdo, tendo como

referéncia a data de fabricagdo/esterilizacdo do produto;
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O armazenamento do produto nas prateleiras deve ser de tal maneira que facilite a visualizagdo e
manipulacao do operador. Ndo armazene o produto préximo a lampadas, para que ndo sejam afetadas as
informagGes contidas na rotulagem.

O produto deve ser armazenado e transportado num ambiente cuja temperatura esteja entre 5 °C a 45 °C,
e a umidade relativa (UR) esteja entre 10% a 90%;
O produto deve ser transportado em ambiente limpo, protegido da chuva, longe da incidéncia de raio solar

e livre da agdo de intempéries;
O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteragdo na embalagem ou em sua
forma fisica que impossibilite a sua utilizagao.

VALIDADE DO PRODUTO MEDICO:

v
v

v

O prazo de validade das Brocas Cirurgicas com Stop O-Linke é de 05 anos a partir da data de esterilizacdo;
A data de fabricagdo e esterilizagdo, prazo de validade, cédigo e nimero de lote do produto devem ser
consultados na rotulagem;

Antes da utilizacdo verifique a validade, nao utilize o produto caso esteja com o prazo de validade vencido.

DESCARTE DO PRODUTO MEDICO:

v

v

v

v

ApOs a utilizagcdo, as Brocas Cirurgicas com Stop O-Linke que ndo for objeto de analises ou estudos
posteriores deve ser descartado pelo hospital;

Ap0s a desinfecgdo, recomenda-se que o produto seja completamente descaracterizado e inutilizado para
0 uso. Esses processos sao de inteira responsabilidade da instituicdo hospitalar;

ApOs a descaracterizagdo, o produto deve ser identificado como sendo improéprio para o uso, e descartado
de acordo com o Regulamento Técnico para gerenciamento de residuos de servigos de saude, obedecendo
as diretrizes ambientais estabelecidas pela Resolu¢do RDC n°® 222/2018; e pela NBR ISO 12891-1 "Remogdo
e analise de implante cirurgico - Parte 1 - Remog¢do e manuseio”, que dispde sobre o Regulamento Técnico
para gerenciamento de residuos de servicos de saude;

A Broca que eventualmente for inutilizado durante a cirurgia deve ser descartado seguindo as orientagGes

anteriores.

RECLAMACOES:

v

v

Caso o produto apresente algum evento adverso grave, com potencial de risco que possa lesionar o paciente,
o profissional de satde responsavel deve produzir um relatério técnico da ndo conformidade, com todos os
dados do produto, do paciente, hospital e cirurgia, registrando a reclamagdo junto ao fabricante ou
distribuidor autorizado;

Caso necessario, envie o produto limpo, descontaminado, e embalado, devidamente identificado, e com a
descri¢cdo da ndo conformidade, para o seguinte enderec¢o: Avenida 68, n° 227 - Jardim Olinda - Rio Claro -

S3o Paulo — Brasil; CEP: 13.504-221; Telefone: 19-3534-6434; E-mail: contato@O-Linke.com.br;

Caso seja observado algum Evento Adverso grave, que enseje necessidade de realizacdo de Queixa Técnica
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deve-se proceder a notificacdo no Sistema Nacional de NotificagGes para a Vigilancia Sanitaria — NOTIVISA,
que pode ser encontrado no site da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, no enderego

eletronico www.anvisa.gov.br, link NOTIVISA;

v' Para quaisquer outras reclamacdes anexar relatdrio técnico, produzido por profissional autorizado, com
todos os dados do reclamante, do lote do produto e do paciente, registrando a reclamagdo junto ao detentor
do registro para o seguinte endereco: Avenida 68, n° 227 - Jardim Olinda - Rio Claro - Sdo Paulo — Brasil; CEP:

13.504-221; Telefone: 19-3534-6434; E-mail: contato@O-Linke.com.br.

GARANTIA LIMITADA:
Os produtos O-Linke possuem garantia contra defeito de fabricagdo. A ocorréncia de defeitos no produto deve ser
reportada imediatamente ao fabricante ou distribuidor autorizado, anexando um relatdrio técnico com os detalhes
do problema encontrado, observando-se ainda em caso de risco a saude do paciente as normas pertinentes da
ANVISA.
A Garantia do produto pela O-Linke esta condicionada a rigorosa observancia de todas as indicagGes e informacgdes
constantes nas instrucdes de uso do produto. A falta desse rigor isenta o fabricante e distribuidor do produto de
qualquer tipo de responsabilidade, em especial nos seguintes casos:

v' Reprocessamento, reesterilizacdo ou reutilizagdo por parte do usuério;

v" Abuso, mau uso ou outro uso em que n3o seja em um ambiente cirtrgico;

v' Caso o produto ndo tenha sido utilizado em plena conformidade com as instrucdes de uso escritas.

FABRICADO POR:

O-LINKe Medical S.A

Enderego: Avenida 68, n° 227 - Jardim Olinda - Rio Claro - S3o Paulo - Brasil.
CEP: 13.504-221.

CNPJ: 40.021.197/0001-60.

Fone / Fax: 19-3534-6434

E-mail: contato@0O-Linke.com.br
Site: http://www.O-Linke.com.br
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