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INSTRUCOES DE USO DE PRODUTO MEDICO

CAGES INTERSOMATICOS

INSTRUCOES DE USO

NOME TECNICO: Cages Cervicais

NOME COMERCIAL: Cages Intersomaticos

DETENTOR DO REGISTRO / FABRICANTE:

O-LINKe Medical S.A.

Endereco: Avenida 68, n° 227 - Jardim Olinda
Rio Claro - Sdo Paulo - Brasil.

CEP: 13.504-221.

CNPJ: 40.021.197/0001-60.
Fone / Fax: 19-3534-6434.
E-mail: contato@o-linke.com.br

Site: http://www.o-linke.com.br

RESPONSAVEL TECNICO:

Eng. Vitor Augusto Otaviano Oliveira
CREA-SP: 5070934263

ATENCAO:
Ler atentamente todas as instrugGes de uso antes da utilizagdo.
Cumprir todas as indicagdes, adverténcias e precaugcdes mencionadas nas Instrugdes de Uso.

A ndo observacdo destes pontos podera levar a ocorréncia de complicagGes.

Produto de Uso Médico.
Produto Fornecido N&o Estéril. Esterilizar Antes da Utilizagao.
Produto de Uso Unico. Proibido Reprocessar e Reutilizar.

Validade: Indeterminada.

REGISTRO ANVISA N°: 82249100010

N° de Lote e Data de Fabricacdo: Veja na rotulagem do produto.
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CARACTERISTICAS E ESPECIFICAGOES TECNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Cages Cervicais
Nome Comercial: Cages Intersomaticos

Composto por: Cage

Matéria Prima: Liga de Titanio 6-aluminio 4-vanadio

Produto Nao Estéril

Método de Esterilizagido: Autoclave a Vapor

1. DESCRIGAO DO PRODUTO MEDICO

Identificagao técnica e descrigdo do produto médico.

Os Cages Intersomaticos sdo capsulas construidas em Liga de Titanio com as paredes laterais vazadas

com formatos especificos para cada uso. Estes dispositivos ndo sdo expansivos, tendo, portanto que ser

realizada a selegao correta do tamanho do mesmo antes da implantagao.
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llustragéo 2: Cages Intersomaticos

Cages Intersomaticos

Cage Cunha Cervical

Cage Téraco Lombar

Cage PLIF-EM

Cage para Fusao Intervertebral

1.1 APRESENTAGAO COMERCIAL

Formas de apresentagao dos modelos comerciais dos produtos medicos, seus codigos e suas representacoes

graficas.

Os Cages Intersomaticos sao colocados unitariamente em embalagem plastica. Os Cages Intersomaticos

apresentam-se nas seguintes dimensdes que permitem o profissional escolher o modelo mais adequado a

cada situagao:

Tabela 1: Cage Cunha Cervical

Cadigo Descrigao Imagem
107.30105 CAGE CUNHA CERVICAL 5,0 MM
107.30106 CAGE CUNHA CERVICAL 6,0 MM
107.30107 CAGE CUNHA CERVICAL 7,0 MM
107.30108 CAGE CUNHA CERVICAL 8,0 MM
107.30109 CAGE CUNHA CERVICAL 9,0 MM
107.30110 CAGE CUNHA CERVICAL 10,0 MM

"As imagens apresentadas sdo meramente ilustrativas. Este documento nao se trata de material publicitario."
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Tabela 2: Cage Téraco Lombar

Cadigo Descricao Imagem
107.30206 CAGE TORACO LOMBAR 10 X 6 MM
107.30207 CAGE TORACO LOMBAR 10 X 7 MM
107.30208 CAGE TORACO LOMBAR 10 X 8 MM
107.30209 CAGE TORACO LOMBAR 10 X 9 MM
107.30210 CAGE TORACO LOMBAR 10 X 10 MM
107.30211 CAGE TORACO LOMBAR 10 X 11 MM
107.30212 CAGE TORACO LOMBAR 10 X 12 MM g hl
107.30213 CAGE TORACO LOMBAR 10 X 13 MM ,..
107.30251 CAGE TORACO LOMBAR CONICO 6 X 8 MM
107.30252 CAGE TORACO LOMBAR CONICO 7 X9 MM
107.30253 CAGE TORACO LOMBAR CONICO 8 X 10 MM
107.30254 CAGE TORACO LOMBAR CONICO 9 X 11 MM
107.30255 CAGE TORACO LOMBAR CONICO 10 X 12 MM
107.30256 CAGE TORACO LOMBAR CONICO 11 X 13 MM
107.30257 CAGE TORACO LOMBAR CONICO 12 X 14 MM
107.30258 CAGE TORACO LOMBAR CONICO 13 X 15 MM

"As imagens apresentadas sdo meramente ilustrativas. Este documento néo se trata de material publicitario."

Tabela 3: Cage PLIF-EN

Cadigo Descrigao Imagem
107.30501 CAGE PLIF-EN 8 X 20 MM
107.30502 CAGE PLIF-EN 8 X 23,5 MM
107.30503 CAGE PLIF-EN 8 X 25 MM
107.30504 CAGE PLIF-EN 10 X 20 MM
107.30505 CAGE PLIF-EN 10 X 23,5 MM
107.30506 CAGE PLIF-EN 10 X 25 MM
107.30507 CAGE PLIF-EN 12 X 20 MM
107.30508 CAGE PLIF-EN 12 X 23,5 MM
107.30509 CAGE PLIF-EN 12 X 25 MM
107.30510 CAGE PLIF-EN 14 X 20 MM
107.30511 CAGE PLIF-EN 14 X 23,5 MM
107.30512 CAGE PLIF-EN 14 X 25 MM

"As imagens apresentadas sdo meramente ilustrativas. Este documento ndo se trata de material publicitario."

Tabela 4: Cage para Fusao Intervertebral

Cadigo Descrigao Imagem
107.30407 CAGE PARA FUSAO INTERVERTEBRAL 7 X 20 MM
107.30409 CAGE PARA FUSAO INTERVERTEBRAL 9 X 20 MM
107.30410 CAGE PARA FUSAQ INTERVERTEBRAL 10 X 20 MM
107.30411 CAGE PARA FUSAO INTERVERTEBRAL 11 X 20 MM
107.30412 CAGE PARA FUSAO INTERVERTEBRAL 12 X 20 MM
107.30413 CAGE PARA FUSAO INTERVERTEBRAL 13 X 20 MM
107.30414 CAGE PARA FUSAO INTERVERTEBRAL 14 X 20 MM
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COMPONENTE DE USO UNICO! NAO DEVE SER REPROCESSADO.

Formas de Apresentacgao do Instrumental indicado

(Nao faz parte deste registro, objetos de registro a parte, vendidos separadamente)

Os Cages Intersomaticos sdo implantados com auxilio de instrumentais especificos e exclusivos que devem
ser adquiridos separadamente e NAO COMPOEM o produto objeto do registro, pois ndo integram a forma de
apresentagdo dos implantes. Os implantes da O-LINKe somente devem ser utilizados com o auxilio dos

instrumentais da O-LINKe.

Os instrumentais sdo fornecidos NAO-ESTEREIS e PODEM SER REUTILIZADOS, devendo ser
adequadamente higienizados e esterilizados antes da sua utilizagédo. Os instrumentais s&o objetos de registro

a parte. Para maiores informagdes, o fabricante deve ser consultado.

Tabela 5: Instrumentais Utilizados para Colocagéo dos Cages Intersomaticos

Cadigo Descricao
104.00144 CURETA RETANGULAR
104.10015 ESPACADORES DE CORPO 5,0 MM
104.10016 ESPACADORES DE CORPO 6,0 MM
104.10011 ESPACADORES DE CORPO 7,0 MM
104.10008 ESPACADORES DE CORPO 8,0 MM
104.10009 ESPACADORES DE CORPO 9,0 MM
104.10010 ESPACADORES DE CORPO 10 MM
104.25123 IMPACTOR DE ENXERTO
104.45008 CHAVE INTRODUTORA DE CAGE
104.40011 CHAVE INTRODUTORA PINO CASPER
104.40009 PINOS CASPER 12 MM
104.40010 PINOS CASPER 14 MM
104.40008 AFASTADOR CASPAR
104.00406 RASPA/MEDIDOR PARA CAGE 6 MM
104.00407 RASPA/MEDIDOR PARA CAGE 7 MM
104.00408 RASPA/MEDIDOR PARA CAGE 8 MM
104.00409 RASPA/MEDIDOR PARA CAGE 9 MM
104.00410 RASPA/MEDIDOR PARA CAGE 10 MM
104.00411 RASPA/MEDIDOR PARA CAGE 11 MM
104.00412 RASPA/MEDIDOR PARA CAGE 12 MM
104.00413 RASPA/MEDIDOR PARA CAGE 13 MM
104.45008 CHAVE INTRODUTORA DE CAGE
104.00359 IMPACTOR DE ENXERTO
104.00364 MARTELO INVERTIDO
104.00528 CURETA ANEL
104.00356 IMPACTOR DE CAGE
104.00565 DILATADORES 6 MM
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104.00566 DILATADORES 7 MM
104.00567 DILATADORES 8 MM
104.00568 DILATADORES 9 MM
104.00569 DILATADORES 10 MM
104.00570 DILATADORES 11 MM
104.00571 DILATADORES 12 MM
104.00572 DILATADORES 13 MM

Os instrumentos cirurgicos estdo sujeitos a desgaste durante a utilizagdo normal e podem quebrar. Os
instrumentos cirurgicos destinam-se apenas a serem utilizados para o fim a que se destinam. Todos os
instrumentos devem ser inspecionados regularmente para verificar desgaste e danos.
Os instrumentos cirtrgicos devem ser adquiridos separadamente sempre do mesmo fabricante do implante.
Os instrumentais s&o fornecidos descontaminados, porém nao esterilizados, e recebem gravacgéo de:
* Cdédigo do Produto
* Numero de Lote

* Logotipo da Empresa

Formas de Apresentagdo dos acessorios e componentes ancilares

Os Cages Intersomaticos ndo possuem componentes ancilares ou acessorios.

Materiais de Apoio
Os Cages Intersomaticos possuem os seguintes materiais de consumo e/ou apoio:

5 Etiquetas de rastreabilidade.

2. COMPOSIGAO

Especificagdo das caracteristicas da matéria-prima utilizada na fabricagao do produto médico.

A matéria-prima selecionada para a confecgédo dos Cages Intersomaticos € normatizada para a finalidade a
que se destina, o que pode ser comprovado através do controle de qualidade do material utilizado. Os Cages
Intersomaticos sao fabricados em matéria-prima comprovadamente biocompativel e que apresenta resposta
biolégica eficaz:

- Cage Cunha Cervical: Fabricado em Liga de Titanio 6-aluminio 4-vanadio;

- Cage Toraco Lombar: Fabricado em Liga de Titanio 6-aluminio 4-vanadio;

- Cage Téraco Lombar Cénico: Fabricado em Liga de Titanio 6-aluminio 4-vanadio;

- Cage para Fusao Intervertebral: Fabricado em Liga de Titanio 6-aluminio 4-vanadio;

- Cage PLIF-EN: Fabricado em Liga de Titanio 6-aluminio 4-vanadio.
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Os Cages Intersomaticos sado fabricados em Liga de Titanio atendendo aos requisitos das normas de
especificacdo ASTM F136 - “Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI (Extra
Low Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications”.

A liga de titdnio 6AL 4V ELI tem tido um papel significante em procedimentos cirirgicos no campo dos
implantes ortopédicos devido suas caracteristicas de biocompatibilidade e alta resisténcia a corrosdo. Devido
a biocompatibilidade da liga 6AL 4V ELI, a composi¢do deste material foi usada com sucesso em aplicagéo
de implantes humanos em contato com tecido mole e ossos por mais de uma década e, embora nenhum
material esteja completamente livre de rea¢des adversas, a experiéncia clinica mostrou que esse material

tem uma boa resposta bioldgica se o material for usado nas aplicagbes apropriadas.

Caracteristicas de compatibilidade e biocompatibilidade das matérias-primas selecionadas para a
fabricagao do produto médico

- A Liga Conformada de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio vem sendo utilizada na fabricagao de dispositivos
medicos devido a boa resposta biolégica apresentada;

- O longo periodo de utilizagdo deste material prova que boa resposta biolégica pode ser esperada de sua
aplicacao desde que utilizado de maneira adequada;

- Este material é biocompativel, tendo todos os componentes confeccionados em Liga Conformada de Titanio
6-Aluminio 4-Vanadio, conforme as normas ASTM F136 e NBR ISO 5832-3 e sao dispositivos especificos

para uso biomédico.

Tabela 6: Compatibilidade de Materiais — Ligas admissiveis de contato

Ligas admissiveis de contato
Implante Cages Intersomaticos
Matéria-Prima ASTM F136 - Liga Conformada de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio
NBR ISO 5832-1 e ASTM F138 — Ago inoxidavel conformado 18 Cromo-14 Niquel -2,5 Molibdénio
NBR ISO 5832-9 — Aco inoxidavel conformado de alto nitrogénio
NBR ISO 5832-4 — Liga fundida de cobalto-cromo-molibdénio

NBR ISO 5832-5 — Liga conformada de cobalto-cromo-tungsténio-niquel

*De contato NBR ISO 5832-6 — Liga conformada de cobalto-niquel-cromo-molibdénio
(quando nao tera - - - . .
articulagio) NBR ISO 5832-7 — Liga forjada e conformada a frio de cobalto-cromo-niquel-molibdénio-tungsténio-ferro

NBR ISO 5832-8 — Liga conformada de cobalto- niquel-cromo-molibdénio-tungsténio-ferro
NBR ISO 5832-12 — Liga conformada de cobalto-cromo-molibdénio
NBR ISO 5832-2 e ASTM F67 — Titanio Puro

NBR ISO 5832-3 e ASTM F136 — Liga Conformada de Titanio 6-Aluminio 4-Vanadio

*Para aplicacdes onde um metal ou liga estd em contato com outro e ndo se pretende articulacéo, contanto que seja dispensada atencédo
adequada ao projeto, acabamento superficial, tratamento de superficie e condicdes metallrgicas.
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3. INDICAGOES E FINALIDADES
Indicacao de uso a que se destina o produto médico.

Os Cages Intersomaticos sdo indicados para os casos de hérnia de disco, deformidades, substituicdo de
vértebras, tumores, fraturas e restauragcdo do espaco intervertebral na regido cervical ou lombar, sendo o
cirurgiao o responsavel por selecionar os Cages Intersomaticos mais adequados com base no nivel da coluna
vertebral em que forem implantados. Vide as instrugdes abaixo para as indicagdes especificas de cada modelo

de Cage Intersomatico.

INDICAGOES ESPECIFICAS

Cage Cervical: Indicados para os casos de hérnia de disco e doenga discal degenerativa com o intuito de

restaurar o espaco intervertebral.

Cage Téraco Lombar: Indicados para os casos de hérnia de disco e doencga discal degenerativa com o intuito

de restaurar o espago intervertebral.

Cage PIif-EN: Indicados para os casos de hérnia de disco e doencga discal degenerativa com o intuito de

restaurar o espaco intervertebral.

Cage para Fusao Intervertebral: Indicados para os casos de hérnia de disco e doencga discal

degenerativa com o intuito de restaurar o espaco intervertebral.

3.1 CONTRAINDICAGOES

e Pacientes jovens ou que pratiquem atividades esportivas ou pacientes obesos;

¢ Infeccgbes ativas;

e Pacientes que n&o querem ou estao impossibilitados de seguir as instru¢des pds-operatérias devido
as condigdes mental e/ou fisica que apresentam;

e Sensibilidade a corpo estranho. Quando houver suspeita de sensibilidade ao material, os testes
apropriados devem ser realizados para excluir essa possibilidade antes do implante;

e Limitagdes no fluxo sanguineo e/ou infecgbes anteriores que possam tornar a cicatrizagéo lenta e
aumentar a possibilidade de infecgao e/ou rejeicdo dos implantes;

e Qualquer processo de doenga degenerativa que possa afetar adversamente a colocacéo apropriada
dos implantes;

e Cobertura inadequada com tecido saudavel, ou seja, o ndo preenchimento de cavidades que
envolvem o implante;

e Procedimentos nos quais haja um ambiente n&o estéril, ou seja, cavidades abertas como seios;

e Procedimentos diferentes daqueles indicados na sessao “Instrugdes de Uso”.
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Em caso de alteragdo no funcionamento dos dispositivos médico implantado o cirurgido responsavel deve ser

imediatamente consultado.

Estas contraindicagdes podem ser relativas ou absolutas. No uso de dispositivos médicos deve cuidar-se do
peso e das vantagens contra as possiveis complicagdes, deve-se considerar o exame clinico completo e as
contraindicagdes listadas anteriormente. Os resultados clinicos e durabilidade do implante dependerédo da
técnica cirurgica adotada, que devera ser adequada ao tipo de produto, qualidade e estilo de vida do paciente,
e atendimento aos MANUSMANUSEI pés-operatérios. Ndo aconselhamos a mistura de diferentes
componentes biomédicos ndo compativeis, tampouco produtos similares de terceiros, que podem elevar o

risco de corrosao.

4. FORMA DE APRESENTAGAO DA EMBALAGEM

Os Cages Intersomaticos sdo comercializados UNITARIAMENTE em embalagem plastica. As
embalagens plasticas sdo identificadas com um rétulo e etiqueta de rastreabilidade contendo

todas as informagées do produto.

4.1 CUIDADOS COM MANUSEIO E TRANSPORTE DO PRODUTO MEDICO

e E recomendado que os Cages Intersomaticos sejam desembalados imediatamente antes do
procedimento cirurgico, de forma a preservar intactos o acabamento da superficie e a configuragédo
original, e convém que as mesmas sejam manuseadas o0 minimo possivel quando nessas condig¢des;

e Qualquer implante que tenha caido, arranhado, entalhado ou tenha sofrido qualquer outro dano deve
ser descartado. No entanto a decisdo quanto sua adequabilidade é sempre do cirurgido que o utiliza;

® O local de armazenamento do produto médico deve estar limpo, seco e iluminado de forma a manter
as condigdes ideais de armazenamento e transporte, assim como, a sua integridade fisica e quimica;

e Os efeitos de vibragao, choques, corrosdo, temperatura acima de 45°, assentamento defeituoso
durante a movimentagéao e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento, devem ser
evitados;

e O ftransportador deve ser informado sobre o conteudo e prazo de entrega. Os cuidados a serem
tomados no transporte também devem ser explicitados.

4.2 LIMPEZA

Para produtos ndo estéreis, os mesmos devem ser removidos de suas embalagens e limpos com alcool para
fins médicos a 70% +- agua destilada 30%. Apds a limpeza, os produtos devem ser enxaguados com agua
destilada estéril, e secos com pano de limpeza que néo libere fibras.

IMPORTANTE: Detergentes com cloro livre ou hidroxido de sédio ndo devem ser usados.
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4.3 RISCO DE CONTAMINAGAO

Por tratar-se de um produto implantavel, nos casos em que haja a necessidade da explantagcéo de
componentes, existem riscos de contaminagdo bioldgica e transmissao de doengas virais.

De modo a minimizar esses riscos, os componentes explantados devem ser tratados como

material potencialmente contaminante, devendo-se adotar as normalizagbes e/ou demais regulamentos locais

aplicaveis.

4.4 ESTERILIZAGAO
Os CAGES INTERSOMATICOS s#o fornecidos e identificado como NAO ESTERIL e de uso Unico,
devendo ser esterilizados antes da sua utilizago.
A O-LINKe recomenda que o produto seja submetido a esterilizagado por calor umido em autoclave
com os seguintes parametros:

Método Temperatura Tempo de exposigao Tempo de Secagem

Vapor 134°C 4 minutos 30 minutos

Os parametros foram validados conforme ABNT NBR ISO 17665-1 e ABNT NBR ISO/TS 17665-2.
E de responsabilidade da instituigdo hospitalar garantir a esterilizagdo conforme regulamentagao

vigente.

Os parametros foram validados conforme ABNT NBR ISO 17665-1 e ABNT NBR ISO/TS 17665-2.

E de responsabilidade da instituicdo hospitalar garantir a esterilizagdo conforme regulamentagao vigente.

4.5 DESCARTE

Quando da necessidade de se descartar o implante, o mesmo deve ser descaracterizado imediatamente de
forma a evitar que seja utilizado inadvertidamente, recomendamos que os produtos sejam cortados,
entortadas ou limadas para sua inutilizagdo do produto.

O descarte dos CAGES INTERSOMATICOS devera obedecer as normas relativas a eliminagdo de lixo
hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificagcéo clara de que se trata
de lixo contaminante.

E de responsabilidade da instituicdo hospitalar, descaracterizar o produto, conforme legislagdo vigente aplica.

4.6 DESEMPENHO PREVISTO NOS REQUISITOS GERAIS DA REGULAMENTAGAO VIGENTE

Os CAGES INTERSOMATICOS foram desenvolvidos de forma a evitar que seu uso ndo comprometa o estado
clinico dos pacientes, bem como a seguranga e a saude dos operadores e quaisquer outras pessoas que

tenham contato com o mesmo, isto quando usados nas condigdes e finalidades previstas. Os possiveis riscos
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relativos a sua implantacao sao aceitaveic AGESINTERSDNEARNEOSS beneficios proporcionados ao paciente.

Tais riscos, no entanto foram reduzidos a um grau compativel com a protecdo a saude e seguranca das

pessoas.

4.7 EVENTOS ADVERSOS

1. Relacionados a Técnica Cirurgica:

o

Os Cages Intersomaticos podem soltar-se devido a ma fixagdo no procedimento cirdrgico.

2. Relacionados ao produto:

O

Alteragbes vasculares.

Reacao alérgica ou sensibilidade ao dispositivo implantado.

Danos ao nervo devido a um trauma cirurgico.

Rompimento dos Cages Intersomaticos quando solicitadas além dos limites estabelecidos.
Dor, desconforto e/ou sensagéo anormal devido a presenga dos Cages Intersomaticos.
Infeccao superficial e/ou profunda.

Restrigdo do crescimento.

Coloragéo do tecido.

Necrose 6ssea ou de tecidos moles.
Cura inadequada.

Fratura do osso e dores pos-operatérias

4.8 O PACIENTE DEVERA SER INFORMADO SOBRE:

Todas as restricées pds-operatoérias, sobretudo as relacionadas com atividades esportivas e

ocupacionais;

Nas criangas, pacientes idosos, com problemas mentais e dependentes quimicos pode haver um

risco maior de o implante falhar, pois estes pacientes podem ignorar as instrugdes e restrigoes;

A necessidade de acompanhamento médico periddico para se observar possiveis alteragdes do

estado do implante e do osso adjacente;

Qualquer desconforto ou perda de funcionalidade, o (a) paciente deve procurar o médico

responsavel imediatamente;

O paciente devera ser orientado a informar ser portador de implante em caso de se submeter a

exame de Ressonancia Magnética.

Deve-se fazer compreender completamente as informagdes relacionadas nos tépicos indicacoes,

contraindicagoes, efeitos adversos, precaugdes e adverténcias.
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5. PRECAUGOES E ADVERTENCIAS

e Esterilizagdo inadequada do instrumental cirirgico pode causar infecgao protética;
o N&o utilize o produto se estiver com a validade vencida ou com a embalagem violada;
e Produto médico-hospitalar de uso Unico — destruir apds o uso;

e A abertura da embalagem para utilizagédo cirurgica devera ser feita pelo pessoal de enfermagem,

habilitado para este procedimento;

e Nunca reutilize um implante, pois mesmo sem aparéncia externa de danos, o implante sofre cargas
quando implantado e isso faz com que o implante seja fragilizado;

e Os resultados clinicos e a durabilidade dos implantes sdo extremamente dependentes de que haja

uma técnica cirurgica precisa;
e Manipule com cuidado;

e O paciente deve fazer acompanhamento médico periddico para checar as condigdes do implante e

do osso adjacente;
e Nao devem ser utilizados componentes de fabricantes diferentes;
e Data de fabricagao, prazo de validade e n° do lote: vide rétulo;

o Verificar o estado da embalagem antes de utilizar o produto. Caso haja qualquer irregularidade com
a embalagem do produto tais como embalagem aberta, danificada, violada n&o utilize os produtos.
Entre em contanto com o distribuidor O-LINKe, a fim de substituir o produto;

e Aplicar as técnicas de assepsia antes da implantagdo do produto no paciente a fim de evitar a

contaminacgéo do implante e do paciente durante os procedimentos cirurgicos.

Cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico

Em adigao ao fato de que riscos 6bvios podem ocorrer na presenga de implantes ortopédicos, como a falha,
afrouxamento e fratura, quaisquer riscos e incertezas que se referem aos efeitos a longo prazo, podem ser
passiveis de causar ocorréncia de dano tissular crénico. Tecidos cancerosos encontrados nas vizinhangas de
implantes podem estar relacionados a fatores nao ligados diretamente ao implante, como: metastases de
tumores primarios de pulm&o, mama, sistema digestivo e outros, ou ainda devido a implantagédo de células
cancerosas que podem ocorrer durante procedimentos operatorios ou diagnosticos como a bidpsia ou ainda

resultantes da progressao da doenca de Paget.

Cabe salientar que os Cages Intersomaticos sdo manufaturados em Liga de Titanio, material biocompativel,
e por este motivo ndo tem relacao direta com a formagao de tumores, estando estes somente relacionados

ao procedimento cirurgico ou progressao de doengas degenerativas, como a doenga de Paget.
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A implantagcdo de material estranho em tecidos organicos pode eliciar respostas inflamatérias, que podem
ocasionar resposta histiocitica tipo granuloma de corpo estranho e assim ocasionando destruicdo 6ssea,

associada ou ndo ao afrouxamento do implante.

As complicagbes podem exigir cirurgia adicional e podem incluir:

o Anao unificagdo ou esta ser retardada, pseudo-artrose.

o Afrouxamento, desmembramento, torgdo ou quebra de componentes.
o Fratura dos processos vertebrais

o Prejuizo neurolégico ou perda da funcao neurolégica

o Infecgéo

o Disfungéo da bexiga e/ou intestino

o Paralisia

Se os implantes nao forem removidos, podem causar as seguintes complicagdes:

o Corrosao, abrasao ou erosao do dispositivo com reacao tecidual localizada ou dor;

o Migragao, resultando em lesdo do tecido mole ou articulagdes;

o Risco de lesao adicional de um trauma acidental no periodo pés-operatorio;

o Lassidao ou desmontagem do dispositivo causando lesdes;

o Curvatura, lassidao ou quebra do dispositivo que possa tornar a remogao impraticavel ou dificil;
o Dor, desconforto ou sensagdes anormais devido a presencga do dispositivo;

o Possivel aumento do risco de infecgao;

o Perda 6ssea devido a uma protegao de esforgo.

O grau de mobilidade pés-operatéria sera determinado pelo médico e deve ser informado ao paciente;

Os implantes cirurgicos nunca devem ser reutilizados e os implantes explantados nunca devem ser
implantados novamente. Podem ocorrer pequenos defeitos e padrdes de pressao interna, mesmo se o

implante parecer intacto, causando falha e rompimento do implante;

No caso de um dispositivo implantavel, ha um risco de introduzir materiais estranhos e particulados, incluindo
talco de luvas, fiapos de materiais e agentes de limpeza e outros contaminantes da superficie. Todos os
esforgcos devem ser feitos para limitar o manuseio dos dispositivos de fixacdo. Além disso, se algum dispositivo
médico entrar em contato com fluidos corpéreos, ele ndo deve ser reutilizado devido a possivel transmissao
dos patogénicos sanguineos:

Baseado nos testes de realizados, o médico deve considerar os niveis de implantacdo. Peso, grau de
atividade e condi¢gbes do paciente podem ter impacto no desempenho do implante. Foram estabelecidos

limites de resisténcia a compressdo como sendo:
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DESCRICAO DO MODELO CARGA MAXIMA (Kgf)
Cage Téraco Lombar 9500
Cage PLIF-EN 4200
Cage Cervical 9800
Cage para Fusao Intervertebral 6000

Se o paciente estiver envolvido em alguma atividade ou ocupagdo que possa causar stress no implante
(andadas substanciais, corrida, levantamento de peso ou tensao muscular), estas forgas podem causar falhas

no dispositivo.

O conhecimento das técnicas cirurgicas e de reducgéo, selecdo e colocagao apropriada do implante, além da
administragdo pré e poés-operatéria do paciente sdo consideragdes essenciais para um bom resultado
cirurgico.

Os pacientes devem ser instruidos em detalhes sobre as limitagdes dos implantes, incluindo, mas nao
limitando o impacto de excesso de carga, seja pelo seu peso, ou por sua atividade. Estes devem ser
orientados a gerenciar suas atividades de acordo com a orientagdo médica. O paciente deve entender que o
Cage Intersomatico nédo é tao forte quanto a vértebra normal e saudavel, e que este pode romper-se caso
haja demanda excessiva. Um paciente que nao possa assimilar estas informagdes corre sérios riscos durante

0 processo de reabilitagcéo.

Uma selecao, localizacao e fixagao apropriadas do sistema e seus componentes sao fatores criticos que
afetam a vida util do implante. Como no caso de todos os implantes protéticos, a durabilidade dos Cages
Intersomaticos afetada por numerosos fatores bioldgicos, biomecanicos e extrinsecos, que limitam a sua vida
util. Isto posto, a obediéncia estrita as indicagdes, contraindicagdes, precaugdes e avisos para este produto &€

essencial para maximizar a sua vida util.

5.1 RASTREABILIDADE

A rastreabilidade dos Cages Intersomaticos & garantida através de marcagao a laser do logo do fabricante
(O-LINKe), numero do cddigo e do numero de lote no produto. Caso seja necessaria a retirada do implante
do corpo do paciente, todas as informagdes contidas no dispositivo permanecerdo inalteradas. Os
componentes que nao possuem area suficiente para marcagcdo sao rastreados pelas informagdes que
constam na rotulagem e também seguem dentro da embalagem 5 (cinco) etiquetas de rastreabilidade

contendo as informacgdes do produto.

Recomenda-se que as etiquetas de rastreabilidade sejam utilizadas conforme indicado abaixo:

Etiqueta 1: fixada no documento na entrega do material ao hospital;
Etiqueta 2: fixada na nota fiscal de venda, que contém o nome do paciente, do hospital e do cirurgiao;
Etiqueta 3: fixada no prontuario do paciente;

Etiqueta 4: permanece no arquivo do hospital;
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Etiqueta 5: é entregue ao paciente para que este tenha consigo as informagdes referentes ao

implante.

5.2 ALERTA DE INSTRUGAO DE USO

Todos os produtos sdo acompanhados de um alerta de Instrugdo de Uso.
As Instrucbes de Uso estdo disponiveis para download no site: http://www.o-
linke.com.br/instrucaodeuso, conforme descrito na IN n® 4/2012 estabelecida pela ANVISA;

Caso queira obter as Instrugbes de Uso no formato impresso e sem custo adicional (inclusive de envio),

solicite através do telefone 19-3534-6434, ou através do endereco eletrdnico contato@O-Linke.com.br,

ou pelo site http://www.O-Linke.com.br”:

5.3 RECLAMAGAO

Em caso de reclamacgdes de clientes sobre os implantes, os mesmos deverao ser repassados ao
distribuidor que efetuou a venda do produto, para que o mesmo acione a O-LINKe a fim de analisar as
ocorréncias.

O mesmo procedimento devera ser adotado pelo distribuidor da O-LINKe em casos de defeitos do produto,
efeito adverso que ocasione a falta de seguranga ao paciente, danos nos componentes do implantavel,

problemas graves ou morte relacionadas com este produto

A O-LINKe disponibiliza um canal de comunicagdo através do telefone (19) 3534-6434 para

notificagdes referentes ao produto.

FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO ANVISA:

O-LINKe Medical S.A

Endereco: Avenida 68, n° 227 - Jardim Olinda - Rio Claro - Sdo Paulo - Brasil.
CEP: 13.504-221.

CNPJ: 40.021.197/0001-60.

Fone / Fax: 19-3534-6434

E-mail: contato@o-linke.com.br

Site: http://www.o-linke.com.br
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